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Asunto: Aprobacién No. PT-23

Naucalpan de Juirez, Estado de México; 13 de febrero de 2018.

Ing. Guillermo José Melo Ferndndez
Representante Legal -IKAL
Certifik Gemelo, S.A. de C.V. | IAS
Laboratorio de Calibracién .

15 de Mayo No. 1613 Poniente, colonia Maria Luisa,

C.P. 64040, Monterrey, Nuevo Ledn. OF!

Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 34 fracciones Il y XIII de la Ley Orginica de la
Administracion Piblica Federal, 24, 25, 26, 27, 38 fraccion VI, 39 fraccion 1X, 70 y 70-C de la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacion (LFMN); 21, 24, 79 fracciones 1 y 1l de su Reglamento (RLFMN); 22
fracciones I, XVIII, XIX, XX, XXI y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaria (RISE); en atencién a su
solicitud de Aprobacion de Laboratorio de Calibracién prevista en el trimite SE-04-007 “Aprobacicn de
organismos de certificacion, unidades de verificacion, laboratorios de prueba o laboratorios de calibracidn, para evaluar
la conformidad de normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaria de Economia", recibida en esta Unidad
Administrativa el 02 de febrero del presente, identificada con el folio 586; con el propésito de brindar

servicios de calibracién o servicios técnicos de medicién en el drea de Par Torsional, y considerando:

I.  Que corresponde a esta Secretaria de Economia procurar la uniformidad y confiabilidad de las
mediciones que se realizan en el pais, tanto en lo concerniente a las transacciones comerciales y de
servicios, como en los procesos industriales y sus respectivos trabajos de investigacion cientifica y de
desarrollo tecnolégico, con el objeto de que garantizar que los instrumentos de medicién que se utilizan
en el territorio nacional sean confiables y exactos. Las mediciones o calibraciones de estos instrumentos
de medicion deberd realizarse por laboratorios de calibracién acreditados, y en su caso, aprobados, en el
marco de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién. Asimismo, integrar con los Laboratorios de
Calibracién acreditados cadenas de calibracién, de acuerdo con los niveles de exactitud que se les haya

asignado.
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II. Que ese Laboratorio cuenta con la Acreditacién No. PT-23 expedida por la Entidad Mexicana de
Acreditacion, A.C. (ema), a partir del 16 de marzo de 2011, para operar como Laboratorio de
Calibracién en el drea de Par Torsional, de conformidad con los requerimientos de la norma mexicana
NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo

y de calibracién”.

Por lo anterior; esta Direccién General de Normas tiene a bien otorgar Aprobaciéon No. PT-23 a
CERTIFIK GEMELO, S.A. DE C.V., para operar como Laboratorio de Calibracién con propésito de
brindar servicios de calibracién o servicios técnicos de medicion en los sectores industrial, comercial o de

servicios en general en el drea de Par Torsional; y brindar servicios de calibracién o medicién a:
o Torquimetros (Sentido horario y contra horario)

Vinculados y determinados por los alcances ¢ incertidumbre descritos en ¢l ANEXO A Tubla de expresiones de
las capacidades de medicion y calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditads de la acreditacién que
le otorgé la ema. Asimismo, sc reconocen como Signatarios Autorizados a los nombrados en dicha

acreditacion.

La presente Aprobacién tiene vigencia indefinida a partir de la emisién del presente oficio, y surtird sus
efectos micntras se encuentre vigente la Acreditacién No. PT-23 que le otorgé la ema; Asimismo, se
encuentra sujeta a las visitas de vigilancia o verificacién que esta Direccién General de Normas y/o dicha
Entidad realicen de manera conjunta o individualmente, a fin de constatar que ese Laboratorio de
Calibracién, en su estructura y funcionamiento, cumple con las disposiciones de la LFMN y su Reglamento, y
quedard sin efectos a partir del momento en que en forma parcial o total se suspenda o cancele dicha
acreditacién, o en su caso, esta Aprobacién se suspenda o revoque por esta Secretarfa, en términos de lo

dispuesto por los articulos 118 y 119 de la LFMN, respectivamente.
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Finalmente; no omito mencionar que, las actividades de evaluacién de la conformidad que desarrolle ese
Laboratorio de Calibracién deben ajustarse puntualmente a los requerimientos que exige la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion, su Reglamento, las reglas, procedimientos internos o métodos que se
establezcan en las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y en su defecto, las internacionales; ya

que, de lo contrario, se aplicardn las sanciones que expresamente se consignan en dicha Ley.

Atentamente,

E1 Director General de Norm:

RJCC*fsr Vol. 586/Aprobacion .C_2018 CDI 15.55.1






