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PATRON DE REFERENCIA: TRASDUCTOR DE PAR TORSIONAL/ANALIZADOR CTK-164A

PATRON PRIMARIO

PATRON DE
REFERENCIA
PRIMARIO
v
Instrumento: SISTEMA PRIMARIO DE PAR TORSIONAL PATRON DE
No. de Identificacién: 190505 REFERENCIA
No. de informe: N/A ARJESSIGER
Incertidumbre: 0,020%
\ 4
Instrumento: TRASDUCTOR DE PAR TORSIONAL/ANALIZADOR
No. de Identificacién: CTK-164A PATRON DE
No. de informe: ARJ-24-06-36379 REFERENCIA CERTIFIK

Incertidumbre: SENTIDO HORARIO: 0,037 Nm ; SENTIDO
ANTIHORARIO: 0,037 Nm
Fecha de vencimiento: 2025-06-04

[ Instrumentos del Cliente ]




