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PATRÓN DE REFERENCIA: MULTIMETRO DE 6 1/2 DIGITOS, CTK-224

COPIA NO CONTROLADA

PATRÓN DE 
REFERENCIA PRIMARIA 

CENAM

PATRÓN DE 
REFERENCIA 
CANHEFERN

PATRÓN DE 
REFERENCIA CERTIFIK

PATRON PRIMARIO

Instrumento: CALIBRADOR
No. de Identificación: 4030902
No. de informe: CA-CE-42399
Incertidumbre: ± 3,8 µV/V

Instrumento: MULTIMETRO 8 1/2 DIGITOS
No. de Identificación:  2823A18224
No. de informe: CNM-CC-410-139/2023
Incertidumbre: ± 7,5 µΩ/Ω

Instrumento: MULTIMETRO DE 6 1/2 DIGITOS 
No. de Identificación: CTK-224
No. de informe: CA-CE-48130-11
Incertidumbre: ± 100 mV: ± 0,073 mV
1V a 1 000 V: 0,034 V 
100 Ω : ± 0,000 61 Ω
1 kΩ a 100 kΩ: ± 0,002 8 kΩ
1 MΩ a 100 MΩ: ± 0,012 MΩ

Fecha de vencimiento: 2025-10-07
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