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PATRON DE REFERENCIA: TORQUIMETRO DE CARATULA CTK-303

PATRON PRIMARIO ,
PATRON PRIMARIO DE

REFERENCIA

v
Instrumento: TRANSDUCTOR DE PAR TORSIONAL PATRON DE
No. de Identificacion: 0501818 REFERENCIA
No. de informe: N/A ARJESSIGER
Incertidumbre: 0.25%

\ 4
Instrumento: TORQUIMETRO DE CARATULA
No. de Identificacion: CTK-303 PATRON DE
No. de informe: ARJ-24-07-36692 REFERENCIA CERTIEIK

Incertidumbre: SENTIDO HORARIO 0.019 Nm / 2.41% ;
SENTIDO CONTRA HORARIO 0.018 nM / 2.41%
Fecha de vencimiento: 2030-07-26
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