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PATRÓN DE REFERENCIA: PUNTA DE ALTA TENSIÓN 6 Kv, CTK-344

COPIA NO CONTROLADA

PATRÓN DE 
REFERENCIA 

PRIMARIA CENAM

PATRÓN DE 
REFERENCIA
CANHEFERN

PATRÓN DE 
REFERENCIA CERTIFIK

PATRON PRIMARIO

Instrumento: PUNTA DE ALTA TENSIÓN 6 Kv
No. de Identificación:  CTK-344
No. de informe: CA-CE-48136-11
Incertidumbre:  TENSIÓN ELÉCTRICA CONTINUA ± 0,089 kV
TENSIÓN ELÉCTRICA ALTERNA: ± -0,19 ± 0,33 kV
Fecha de vencimiento: 2025-10-02

Instrumentos del Cliente

Instrumento: DIVISOR DE ALTA TENSIÓN
No. de Identificación:  22290
No. de informe: CA-CE-42417
Incertidumbre: ± 0,032 %

Instrumento: MULTÍMETRO 6 1/2
No. de Identificación:  MY45006923
No. de informe: CA-CE-42437
Incertidumbre: 15 µV/V

Instrumento: TRANSFORMADOR DE 
TENSIÓN
No. de Identificación:  0442020-1
No. de informe: CA-CE-42448
Incertidumbre: ± 0,30 %


