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PATRÓN DE REFERENCIA: PESA PATRÓN 10 kg, CTK-393

COPIA NO CONTROLADA

Patrones
Primarios 
CENAM

PATRÓN DE 
REFERENCIA INPROS

PATRÓN DE 
REFERENCIA CERTIFIK

INPROS

Instrumento:  PESA PATRÓN 10 kg
No. de Identificación: CTK-393
No. de informe: ICM-57752
Incertidumbre: ± 17 mg
Fecha de vencimiento:2027-05-22

Instrumentos del Cliente

Instrumento: BARÓMETRO DIGITAL 
No. de Identificación: IC PI 003
No. de informe: 24PC0919.2
Incertidumbre: NO PROPORCIONADO 
POR EL PROVEDOR.

Instrumento: COMPARADORA DE MASA 
No. de Identificación: NO 
PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR
No. de informe: NO PROPORCIONADO 
POR EL PROVEEDOR
Incertidumbre: NO PROPORCIONADO 
POR EL PROVEDOR.

Instrumento: TERMOHIGRÓMETRO 
DIGITAL
No. de Identificación: IC TI 013
No. de informe: C-T-121, C-H-121
Incertidumbre: NO PROPORCIONADO 
POR EL PROVEDOR.


