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PATRÓN DE REFERENCIA: Termómetro de referencia (Termómetro Sensor de Superficie + Indicador Digital)

COPIA NO CONTROLADA

CENAM
Constante natural

Patrones MetAs

Patrones CERTIFIK

Patrón primario
Constante Natural

Instrumento: Punto (fijo) fusión del hielo
No. de Identificación:  MA-PFH06/06
No. de informe: ASTM E563
Incertidumbre: ± 0,002 °C

Instrumento: Termopar S Pt+10%Rh & Pt
No. de Identificación: MA-TCS13/22
No. de informe: CNM-CC-420-097/2022
Incertidumbre: ± 0,025... ± 0,09 °C

Instrumento: Termómetro de referencia
No. de Identificación: CTK-421 A | B
No. de informe: 2-10869 | 2-10870
Incertidumbre: ± 0,014 °C
Fecha de vencimiento: 2025-10-31

Instrumentos del Cliente

Instrumento: SPRT Pt-25,5 Ω
No. de Identificación: MA-RTD65/22
No. de informe: CNM-CC-420-027/2023
Incertidumbre: ± 1,8... ± 2,3... ± 6,2 m°C

Instrumento: SPRT Pt-25,5 Ω
No. de Identificación: MA-RTD36/14
No. de informe: CNM-CC-420-025/2023

Incertidumbre: ± 7,5... ± 17 m°C




