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PATRÓN DE REFERENCIA: CALIBRADOR MULTIFUNCIONES, CTK-487

COPIA NO CONTROLADA

PATRÓN PRIMARIO CENAM

PATRÓN DE REFERENCIA SEPRI

PATRÓN DE REFERENCIA CERTIFIK

PATRÓN PRIMARIO CENAM

Instrumento : MULTÍMETRO DIGITAL
No. de Identificación : 2823A17324
No. de informe : E-1096-2024
Incertidumbre :  NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR

Instrumento: CALIBRADOR MULTIFUNCIONES
No. de Identificación: CTK-487
No. de informe: E-0380-2025
Incertidumbre: TENSIÓN Y CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA:330mV-1000V  ± 14 µV/V ; 3V : ± 0,0019 %
3,3mA : ± 34 µA/A
CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA 33 mA a 2,2A ± 61 µA/A 
10 A : ± 0,012 % 
RESISTENCIA ELÉCTRICA Ω ± 22 µΩ/Ω ; kΩ
: ± 16 µΩ/Ω
RESISTENCIA ELECTRICA:kΩ ± 35 µΩ/Ω
MΩ: ± 63 µΩ/Ω
TENSIÓN ELÉCTRICA ALTERNA 30mV: ± 0,088 %  | 300mV a 1000 V : 0,0092 % 
300 mV: ± 0,042 %
TENSIÓN Y CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA: 300mv a 1000 V : ± 0,0093% | µA: ± 0,013% ;  mA: ± 0,020%
CORRIENTE ELÉCTRICA Y CAPACITANCIA: mA a A ; ± 0,023%
CAPACITANCIA: nF ; 0,048 %

µF; 0,046% ; mF: ± 0,15%
TERMOPAR "J" : ± 0,055  TEMPERATURA 0,00 a -10000,00 : ± 37 µV/V

POTENCIA ELÉCTRICA: mV: ± 22 µV/V  1000 mA a 1000 A ± 61 µA/A

AMPLITUD EN POTENCIA E.A, FRECUENCIA: 0 a 90 mA: ± 0,092 %  10mV a 2,19 V:  ± 0,0092 % | 3V : ± 1,3 µHz/Hz  AMPLITUD DE TENSIÓN E.A EN ARMÓNICAS: 20 a 200 mV: ± 0,021%; 20 a 200V : ± 0,054% ; 20 mV a 200 mV: 0,020%

TENSIÓN DE OFFSET: 10 mV a 100 mV: ± 0,024% ; 1 a 3,3V: ± 0,54 mV
ANGULO DE FASE EN POTENCIA ELÉCTRICA ALTERNA: 60 Hz a 240 V: ± 0,014 | POTENCIA ELÉCTRICA ALTERNA 120 a 240,00 V: ± 0,052% | TERMOPAR "J": ± 0,055 °C
Fecha de vencimiento: 2026-03-06

Instrumentos del Cliente

Instrumento: PUENTE RLC
No. de Identificación: LO-694886
No. de informe: CNM-CC-410-102/2024
Incertidumbre:  PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR

Instrumento: DERIVADOR DE CORRIENTE
No. de Identificación: 5390006
No. de informe: CNM-CC-410-178/2024 | E-2034-2024
Incertidumbre:  NO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR

Instrumento: VÓLTMETRO PATRÓN
No. de Identificación: NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR
No. de informe: CNM-CC-410-126/2024
Incertidumbre:  NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR

Instrumento: RESISTOR PATRÓN 
No. de Identificación: 100Ω
No. de informe: E-2383-2024
Incertidumbre:  NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR

Instrumento: RESISTOR PATRÓN
No. de Identificación : NO PROPORCIONADO POR 
PROVEEDOR
No. de informe: E-2381-2024
Incertidumbre : NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR

Instrumento: MEDIDOR DE POTENCIA
No. de Identificación: NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR
No. de informe: E-2448-2024
Incertidumbre: NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR

Instrumento: RESISTOR PATRÓN
No. de Identificación: NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR
No. de informe: E-2382-2024
Incertidumbre: NO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR

Instrumento: RESISTOR PATRÓN
No. de Identificación: NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR
No. de informe: E-2380-2024
Incertidumbre: NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR

Instrumento: CONTADOR UNIVERSAL
No. de Identificación: 2937A08344
No. de informe: TF-0255-2024
Incertidumbre:  NO PROPORCIONADO POR EL 
PROVEEDOR




